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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان

 3/11/89: تاريخ پذيرش          3/9/89: تاريخ دريافت  1389 هفته سوم بهمن ماه/119شماره /سال بيست و هشتم
  

بعد از  يدست يو كراتومتر IOL Master توسط دو كراتومتر يكراتومتر ي مقايسه

  *در اصفهان  Photorefractive keratectomyعمل
  

   ،3جانباز فرهاد دكتر ،2ينصرالله يكبر دكتر ،1حسن رزمجو دكتر

  2عطارزاده نيدكتر حس ،4يفشارك ديحم د كتر
  

  

  خلاصه

گزارش  يواقع مقداراز  تر نييپا Photorefractive keratectomy(PRK)بعد از عمل  (IOL) يداخل چشمقدرت لنز  كه يلياز دلا يكي :مقدمه

متفاوت  يهابا دقت يمختلف يهادستگاه. استو كراتومترها  هيقرن يتوپوگراف يهاستميس ي لهيبه وس هيقرن ويفراكتياشتباه قدرت ر يريگ اندازه شود، يم

 د،ينما عمل قيدق يكراتومتر يريگ اندازه در كه لهيوس نيتر مناسب ييشناسا انيم نيبعد از عمل وجود دارند كه در ا يكراتومتر يريگ اندازه يبرا

بعد از عمل  يكراتومتر نييرا از نظر تع IoL-Masterو دستگاه  يدست يتا دو دستگاه كراتومتر ميبر آن شد مطالعه نيدرا. رسديم نظر به يضرور

  .ميكن سهيمقا

كرده  مراجعه ويفتورفراكت يكه جهت انجام جراح يمارانيب يبود كه بر رو ويپروسپكت (clinical trial) ينيبال ييكارآزما كيمطالعه  نيا :ها روش

 يومترتوسط دستگاه كرات يكراتومتر. شدند انتخاب يتصادف طور بهساله، 30تا  20 نيب مارانيب ازنفر   35. مراجعه كنندگان نياز ب.  بودند، انجام شد

مجدد با هر دو روش و با  يكراتومتر مارانيب يبرا PRKسه ماه بعد از عمل . انجام شد IOL Masterو دستگاه ) china GM300,(ژاوال يدست

 IOLبعد از عمل در گروه  يكراتومتر تفاوت.  گرفتندقرار PRK تحت رفراكشن قبل و بعد از عمل  مارانيب ي همه. انجام شد قهيدق 5 ي فاصله

Master با روش  كه يبا كراتومتر يدست يو گروه كراتومترclinical history method زيآنال. ديگرد نييتع شد محاسبه دستگاه هر كيتفك به و 

  .شد انجام student t-test و paired t-test  يها آزمون و 16 ي نسخه SPSSتحت نرم افزار  يآمار

بعد  يكراتومتر نيتفاوت ب. سال بود 45/23±55/1 مارانيب سن نيانگيم. شدند ينفر زن بررس 25ر مرد و نف 10شامل   ماريب  35چشم از  70: ها يافته

 CHMحاصل از  يژاول با كراتومتر يدست يكراتومتر نيبا تفاوت ب ي سهيدر مقا CHMحاصل از  يبا كراتومتر IOL Masterاز عمل با روش 

برابر   chmروش  و IOL masterبا دستگاه  يكراتومتر نيب يميمستق دار يمعن ارتباط. بوددار  ينمع ياز نظر آمار) 14/0±0/ 37 و   -31/4±73/4(

  .نداشت وجود يدار يمعن ارتباط CHMو  يروش دست نيشد اما ب دهيد 0.86

 هيوصهستند لذا ت تر كيدنز اريبس CHMبه روش  IOL Masterمطالعه نشان دادند كه اعدادبه دستĤمده به روش  نيحاصل ازا جينتا :گيري نتيجه

  .استفاده شود IOL Masterاز دستگاه  PRKبعد از عمل  يانجام كراتومتر يبرا شود يم

  .IOL Master  ،  Photorefractive keratectomy،  Clinical History Method،ژاوال يدست يكراتو متر :واژگان كليدي

 
  مقدمه

 زيـادي  شيافـزا  ويفتورفراكت يها يجراح زانيم امروزه

 تحـت  كه يمارانيب در كه گذرد ينم يريد و است افتهي

 يانجـام جراح ـ  به ازين اند گرفته قرار ويفتورفراكت اعمال

 قـدرت  نييتع يبرا كه آنجا از .ضروري شودكاتاراكت 

 نقش قيدق يكراتومتر ي محاسبه يچشم داخل يلنزها

 يهـا  دقـت  بـا  يمختلف ـ يهـا  دسـتگاه  دارد ييسـزا ه ب

 ـ يمتفاوت بـرا  بعـد از عمـل    يكراتـومتر گيـري   دازهان
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  لهيوس ـ ترين دقيق ييشناسا انيم نيوجود دارند كه در ا

ــراي ــدازه بـ ــري  انـ ــومترگيـ ــرور يكراتـ ــه  يضـ بـ

   .)1(رسد ينظرم

ــ ــان   Schafer يدر بررس ــارانش در آلم  58و همك

بعـد از   يمطالعه كراتومتر نيدر ا. ديگرد يچشم بررس

و  يدسـت  ي، كراتـومتر  IOL Masterروش  3عمل بـا  

مشخص  تيدر نها. به دست آمده بود هيقرن يتوپوگراف

ه دست آمده بـا  ب ياختلاف با كراتومتر نيشد كه كمتر

ــتگاه  clinical history methodروش   IOLدر دس

Master بـــا  ي روش در مقايســـه نيـــا. وجـــود دارد

داري  به طور معني هيقرن يو توپوگراف يدست يكراتومتر

   .)2(تر بود  دقيق

Elbaz  22بـر روي    مطالعـه  كي ـدر و همكارانش 

 Photorefractive keratectomyبعـد از عمـل   چشـم  

(PRK)  و  يكراتومترگيري  اندازهACD   انجـام دادنـد .

ــه ــوق مقا ي در مطالع ــ ي ســهيف  IOLدســتگاه  3 نيب

Master جينتـا . پنتاكم انجام شـد  و يدست ي، كراتومتر 

 IOLبـا   يكراتـومتر بـين   كـه  به دست آمده نشان داد

Master  يدست يبا كراتومتر يكراتومترو (p<0.01)  و

 يتفـــاوت آمـــار (p<0.01)بـــا پنتـــاكم  يكراتـــومتر

 نيبـــ اخـــتلاف نيكمتـــر. داردوجـــود  يدار يمعنـــ

و دســتگاه  IOL Masterدســتگاه  نيهــا بــ يكراتـومتر 

و  IOL Masterدستگاه  نياختلاف ب نيشتريبو پنتاكم 

 بيمطالعـه ضـر   نيدر ا. بود يدست يدستگاه كراتومتر

شده با گيري  اندازه يكراتومتر نيح رسونيپ يهمبستگ

 ـا. بـود  91/0و پنتاكم  IOL Masterدستگاه  نتيجـه   ني

 ـ يهـا  افتهي نيب شتريبشباهت  ي دهنده نشان تواند مي ه ب

  .)3(باشد پنتاكم  و دستگاه IOL Masterدست آمده با 

دراين مطالعه بر آن شديم تا دو دستگاه كراتومتري 

را از نظــر تعيــين   IOL-Masterدســتي و دســتگاه  

  .مقايسه نماييمبا يكديگر كراتومتري بعد از عمل 

  

  ها روش

نگر بـود كـه بـر     اين مطالعه يك كارآزمايي باليني آينده

كـه جهـت    اي سـاله  30تـا   20مارانيبنفر از   35روي 

تا خـرداد   1387كه از خرداد  ويفراكتفتور يانجام جراح

 ـنيكل اي ـاصـفهان   ضيف مارستانيبه ب 1388 صـدرا   كي

گيـري   روش نمونـه  .ه بودنـد، انجـام شـد   نمودمراجعه 

اين افـراد بـا توجـه بـه توپـوگرافي      . تصادفي ساده بود

 يقبل يجراح ي سابقهبودند و  PRKعمل  ديكاندقرنيه 

 در هر چشم يوپيم در اين افراد . نداشتند ويفوتورفراكت

ــر از  ــميگماتيآست ،-D5/7كمتـ ــر از  سـ   و -D3كمتـ

 يعدم همكـار  در صورت. بود+ D3كمتر از  يپروپيها

ــاريب ــاديا، م  Cornea-External Ocular (CED) ج

Disease  بعد از سه ماه از عملPRK ـتماعدم  اي و   لي

فرد از مطالعـه خـارج    يبه انجام مجدد كراتومتربيمار 

  .شد مي

 انجـام  يدر مـورد چگـونگ   مـاران يب ي هيكل بهابتدا 

ــه تيداده شــد و رضــا حيطــرح توضــ ــدر ا يا نام  ني

ي بيمـاران در روز   سپس براي همـه .خصوص اخذ شد

توسـط   يكراتـومتر . كراتومتري انجام شـد  PRKعمل 

بـا طـرح ژاوال و    GM300 يدسـت  يدستگاه كراتـومتر 

 IOL Masterو دسـتگاه   نيساخته شده در كشـور چ ـ 

)Carl Zeiss Jena GMBH  (  ــده در ــاخته ش  س

JenaGermany فـرد   كيتوسط  يكراتومتر. انجام شد

 يانجـام م ـ  PRKمسلط بـه دو دسـتگاه در روز عمـل    

 چنـد انجام شـد و بعـد از    يدست يابتدا كراتومتر. رديگ

ــه كمــك مــاران،ياســتراحت ب قــهيدق  IOL Master ب

در  مـاران يب يهـا داده. گرفـت مجدد انجـام   يكراتومتر

ثبـت   بـود،  شـده  هيمنظور ته نيكه به هم يا شنامهپرس
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رفراكشـن   زاني ـشامل سن، جنس، م ها اين داده. گرديد

 ـ  يكراتومتر زانيقبل و بعد از عمل، م ه محاسبه شـده ب

 ـقبل و بعـد از عمـل، م   يدست يكراتومتر ي لهيوس  زاني

 IOL  ي لهيوســه شــده بــگيــري  انــدازه يكراتــومتر

Master ــل و همچ ــد از عم ــل و بع ــقب ــبه نين  ي محاس

 clinical historyبعـد از عمـل بـه روش     يكراتـومتر 

method(CHM) روش .بود PRK   مارانيب ي در همه 

 ـبا دسـتگاه ل   tissue savingاز نوع  فمتـو   مـر ياگزا زري

يـك متخصـص   توسـط  و لمـان  آسكند ساخت كشور 

  .چشم انجام شد

 تي ـزيجهـت و  مـاران يب PRKسه ماه بعد از عمل 

 يو كراتـومتر  يدست يكراتومترردند و مراجعه كمجدد 

 قـه يدق پـنج بـا فاصـله    IOL Masterبه كمك دسـتگاه  

. گرفتنـد تحت رفراكشن قرار  مارانيب ي همه. شدانجام 

 PRKبعد از سه مـاه از عمـل    CED دچاركه  يموارد

 از نداشـتند  يبه انجام مجدد كراتومتر ليتما ايبودند و 

 ـ آنهـا  مشخصـات  و شدند خارج مطالعه  .دي ـگرد تثب

نيـز   CHMبه كمـك روش  مقادير كراتومتري هر بيمار 

حاصـل از روش   يكراتـومتر تفـاوت   .گيري شد اندازه

CHM  دسـتگاه   با كراتومتري بـاIOL Master  ،IOL 

master-H diff  ژاوال   يدسـت  يكراتومترو باJaval -

H diff ناميده شد.  

 PRK ،Orb-scanچشــم قبــل از عمــل  70در هــر 

بـه  . گيـري شـد   انـدازه  بـه  هي ـضخامت قرن انجام شد و

نيز قبـل   750iمدل  Topconرفركشن با دستگاه  علاوه

مـاه بعـد از    3هـا    چشـم  يتمـام . از عمل انجام گرفت

 Topconدستگاه  ي لهيوسه ب به طور مجدد PRKعمل 

   .تحت رفركشن قرار گرفتند 750iمدل 

و  16 ي نسـخه  SPSSاستفاده از نرم افزار  با ها داده

 ســهيمقا student t-test و paired t-test يهــا آزمــون

 بعد يكراتومتر نيانگيم نيب ي رابطه نييتع يبرا .ندشد

 يهمبســتگ بياز ضــر روشدو  هــر توســطاز عمــل 

pearson  05/0. شداستفاده<P شد يتلق دار يمعن.  

  

  ها يافته

 مـرد  10 شـامل  )چشـم   70( مـار يب 35در اين مطالعه 

 يبررس ـ مـورد  )درصد 5/71( زن 25 و )درصد 5/28(

   گرفتند قرار

 ـ عيــتوز لي ـدر ذ  جــنس براسـاس  مــارانيب يفراوان

  :شود يم  مشاهده

 27تـا   21 يسـن  ي محدوده درشده  يبررس مارانيب

 سـال  45/23 ± 55/1 آنهـا سـن   نيانگيمو  سال بودند

 28/23 ± 54/1سال و در زنـان   9/23 ± 59/1مردان (

  . بود ))P>001/0( سال

 ± 21/11برابر بـا  قبل از عمل  هيضخامت قرن نيانگيم

  . بود  µm548تا  µm496 نيب ي آن  محدودهو   04/517

رفراكشـن   ي و محـدوده  نـد بود وپيم مارانيتمام ب

تـا   -D0.25 از لندريس و -D25/7تا   -D25/2از  اسفر

D2.00-  در تعيين رفركشن قبل از عمل  .بود sphere 

equivalent   آن بـاvertex distance 12mm    برابـر بـا

D22/1 ± 52/4-    بود كه بعد از انجـام محاسـبات لازم

آن قبـل   sphere equivalent اري ـو انحراف مع نيانگيم

تعيين  -D48/1 ± 12/4برابر با  هياز عمل در سطح قرن

 گيـري مجـدد رفركشـن بعـد از عمـل       با ااندازه .ديگرد

sphere equivalent  در آن باvertex distance 12mm 

ــا   ــر ب ــام   + D43/0 ± 25/0براب ــد از انج ــه بع ــد ك ش

 sphere اريــو انحــراف مع نيانگيــمحاســبات لازم، م

equivalent برابـر بـا    هي ـدر سطح قرنD38/0 ± 15/0 

ــد ــبه گردي ــه . محاس ــل،   70در هم ــل از عم چشــم قب

 نيانگي ـو م K2.K1 جـه يانجـام شـد و درنت   يكراتومتر
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ست آمد كـه  به د PRKقبل از عمل  مارانيب يكراتومتر

بـه دسـت    يمتوسط كراتومتر اريو انحراف مع نيانگيم

 D22/1 ± 94/45برابر بـا   IOL masterآمده با دستگاه 

  .باشد يم

قبل از عمـل كـه   به دست آمده  يكراتومتر نيانگيم

 D 18 /1 ± 31/46 انجـام گرفـت    يدست يبا كراتومتر

 ـپا يهـا بـه عنـوان كراتـومتر     يكراتومتر نيا. بود در  هي

هر كـدام   يقرار داده شد و برا CHMول مربوط به فرم

 .بعد از عمل به دست آمـد  يجداگانه متوسط كراتومتر

 روشبعـد از عمـل بـا     يكراتـومتر  نيبا كمـك تخم ـ 

CHM ــا ي در همــه ــچشــم،  70 ني ــومتر كي  يكرات

 ـبعـد از عمـل بـه دسـت آمـد كـه م       ينيتخم و  نيانگي

سـت  بـه د   يها يكراتومتراساس   برآن  اريانحراف مع

و بــر  D71/0 ± 17/38برابـر بـا    IOLmasterآمـده از  

 يبـه دسـت آمـده از كراتـومتر     يهـا  ياساس كراتومتر

  ..بود  D67/0 ± 43/38 برابر با  يدست

چشـم  تحـت    70 ي ، همهPRKماه بعد از عمل  3

 IOL masterبا دو دسـتگاه   كيكراتومتر مجدد يبررس

  . قرار گرفتند يدست يو كراتومتر

از و بعـد  قبـل   يكراتومتر اريانحراف معو  نيانگيم

 يو كراتـومتر  IOL Masterبا دو دستگاه  ،PRKعمل 

هـاي بـه دسـت     ميـانگين . شدگيري  اندازهژاول   يدست

 آمده در دو روش قبل از عمل و بعـد از عمـل توسـط   

student t-test  با يكديگر مقايسه شدند كه تفاوت آنها

اين تفاوت بعـد از   اما) P=970/0(دار نبود  يمعنقبل از 

 studentآزمـون   جينتا). P>001/0(دار شد  عمل معني

t-test يپارامتر ريتوسط آزمون غ Mann-whitney زين 

  .شد ديتائ

در  IOL master-H diff اري ـو انحـراف مع  نيانگيم

 و 14/0 ± 37/0بـه ترتيـب    Javal -H diffبـا   سهيمقا

 از آزمون  با استفاده  بود كه تفاوت آنها -73/4 ± 31/4

student t-test ــر از ــار نظـ ــ يآمـ ــود دار يمعنـ  بـ

)001/0<P(  

به دست آمـده   يكراتومتر اريو انحراف مع نيانگيم

 PRK ،Dبعـد از عمـل    IOL masterبا كمك دستگاه 

بـه   يبـا كراتـومتر   ي سهيكه در مقا بود 02/38 ± 67/0

ــه روش   ــده بعــد از عمــل ب  ± CHM 86/0دســت آم

  ).P>01/0(شتدا يردا ي، تفاوت معن17/38
  

 با دو دستگاه قبل وبعد از عمل يكراتومتر يها شاخص ي سهيمقا .1 جدول

  عمل از قبل عمل از بعد

   IOLكراتومتري با  94/45 ± 22/1 02/38 ± 67/0

 كراتومتري دستي 31/46 ± 18/1 16/43 ± 13/1

32/0 ± 07/0 29/1 ± 13/4-  Sphere 

42/0 ± 30/0 37/0 ± 78/0- Cylinder 
  

 به CHM روش با آمده دست به يكراتومتر با عمل از بعد يكراتومتر ي سهيمقا و عمل از بعد  و قبل يها يكراتومتر ي سهيمقا. 2 جدول

 دستگاه كيتفك

P value سهيمقا مورد يرهايمتغ نيانگيم ± اريمع انحراف 

001/0 351/3 ± 37095/0  K post-op IOLMaster - K History derived IOLMaster 

001/0 054/30 ± 31717/1 K post-op Javal - K History derived Javal 

001/0 698/33 ± 21161/1 IOL Master H diff - Javal H diff 

001/0 868/4 ± 63350/0 K pre-op IOLMaster - K pre-op Javal 

001/0 544/33 ± 28097/1 K post-op IOLMaster - K post-op Javal 
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متوسط بـه   يكراتومتر اريو انحراف مع نيانگيم

بعـد   يدست يدست آمده با كمك دستگاه كراتومتر

ــل  ــود  PRK ،D13/1 ± 15/43از عمـ ــه در بـ كـ

بـه دسـت آمـده بـه روش      يبا كراتـومتر  ي سهيمقا

CHM ،D67/0 ± 43/38، اشت د يدار يمعن تفاوت

)001/0<P.(   

 wilcoxonتوسط آزمون  يپارامتر يها آزمون جينتا

   .قرار گرفت ديمورد تائ زين

 ي رابطه ي سهيمقا يبرا Pearson يهمبستگ بيضر

 يهمبسـتگ  بيضر .شد استفاده متفاوت يرهاييمتغ نيب

Pearson   بـا روش    يكراتومتر نيببعد از عملIOL 

Master دست آمـده بـا روش   ه ب ينيتخم يو كراتومتر

CHM     01/0(باشـد   يم ـ 0.86برابر بـا<P .( بيضـر 

 ـ Pearson يستگهمب بـه   يكراتـومتر  نيبعد از عمل  ب

 يو كراتـومتر  يدسـت  يدست آمده با روش  كراتـومتر 

  013/0برابـر بـا    CHMبدست آمده بـا روش   ينيتخم

  ).2و  1نمودار (بود 

 PRK  100كـه بعـد از عمـل     نتـايج نشـان دادنـد   

 مـاران يبدرصد  84.3و 9 /10 يبالا ديد مارانيبدرصد 

  .ودنديافته ب 10/10 ديد

  

 
  CHMدست آمده با روش ه ب يبا كراتومتر  IOL Masterباروش  PRKمده بعد از عمل آدست ه ب يكراتومتر نيب ي رابطه. 1 نمودار

  
  CHMدست آمده با روش ه ب يژاوال با كراتومتر يروش دست با PRKمده بعد از عمل آدست ه ب يكراتومتر نيب ي رابطه .2نمودار
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  بحث

 ي و مقايســه گيــري انــدازهعــه هــدف مــا مطال نيــدر ا

بـا دو دسـتگاه متفـاوت     PRKبعد از عمل  يكراتومتر

IOL Master كـه   يياز آنجـا . بـود  يدست يو كراتومتر

متـر دور   يليم نيرا چند هيقرن يانحنا يدست يكراتومتر

و  يقـدام  يانحنـا  و كنـد  يمگيري  اندازه هياز مركز قرن

بعـد از عمـل    خصوصه ب( يبعد از جراح هيقرن يخلف

LASEK , PRK  اي ـو LASIK  (   گريكـد ينسـبت بـه 

بـه همـين    .شـود  يم قيردقيغ جيكند باعث نتا يم رييتغ

قدرت لنز  نييتع ياستاندارد برا ياگر از كراتومتردليل 

بعــد از عمــل،  مــارياســتفاده شــود، ب يداخــل چشــم

 شـتر يب يكراتـومتر  ريشود چون مقاد يمتلقي  پراوپيه

ــنقر يواقعــ از قــدرت  يدر اعمــال جراحــ. هســتند هي

 ـ، ناحPRKخصـوص  ه و ب ويفتورفراكت از  ablation هي

 ـنما ياثر خود را اعمال م ـ نيشتريب يقسمت مركز و  دي

 سـت يبا يبعـد از عمـل م ـ   يكراتـومتر گيري  اندازهلذا 

 اتياز خصوص ـ يك ـي. باشد مركزي ي هيمحدود به ناح

گيـري   انـدازه  ياست كه بـرا  نيا IOL Masterدستگاه

 يالگـو يـك  كه در را  ينور ي شش نقطه هيقرن يناانح

در حـد  مربـع   متـر  ميلـي  3/2هگزاگونال در مسـاحت  

انـد مـنعكس    هـوا مرتـب شـده    –ياشـك  ي هيفاصل لا

ــنما يمــ ــ يمخــالف نــور يهــا زوج يجداســاز. دي ه ب

از  يسـطح  ينرم افزار داخل دستگاه و انحنـا  ي لهيوس

 يكراتـومتر . )5;4( گـردد  يثابت محاسبه م نيديسه مر

 بـر  را هي ـقرن يسطح قـدام  يانحنا ي اندازه ژاوال يدست

 4 تنهـا  و سـنجد  يم كننده رفلكس سطح قدرت اساس

 هسـتند  دور هـم  از متر يليم 3 كه را پاراسنترال ي نقطه

  .  دينما يمگيري  اندازه

خص مش ـ از ايـن مطالعـه  به دست آمده  جيطبق نتا

از  شتريدر خانم ها ب PRKبه انجام عمل  ليشد كه تما

است كه رهـا   نيمسئله به خاطر ا نيباشد و ا يم انيآقا

 ـبه عنـوان   شتريب نكيشدن از ع  cosmeticمسـئله   كي

  .باشد يم

 مـاران يب دي ـد كه شد مشخص گريد جير مورد نتاد

 PRK  عمـل  از بعـد  ي شـده  اصـلاح  ري ـغ حالـت  در

 اسـت قبـل از عمـل    ي اصلاح شده ديد نيبهتر همانند

را از چشـم   نـك يع يتوانست بـه خـوب   PRKلذا عمل 

  .رديبگ مارانيب نيا

به دست آمـده   ينيتخم يكراتومتر نيب ي سهيبا مقا

 يكراتـومتر هـاي   يـك از روش  با هـر  CHMبا روش 

 ـ ي سـه يمقا نيهمچن ـ و دراين مطالعـه   هـا   وتاتف ـ نيب

 ين ـيمتخ يK نيب يدار يمشخص شد كه اختلاف معن

 يبه دست آمـده بـا روش كراتـومتر    يKو  CHM  با

 ـ يتفاوت كم يوجود دارد ول يدست  ـيتخم يK نيب  ين

 IOL Masterبه دست آمده بـا روش  ي Kو  CHMبا 

 بيضـر  جيتوجـه بـه نتـا    با گرياز طرف د. وجود دارد

 ي، مشخص شد كـه ارتبـاط خـوب    pearson يهمبستگ

تگاه وجـود  دو دس نيقبل از عمل ب يها يكراتومتر نيب

 افتـه يارتبـاط كـاهش    نيا PRKبعد از عمل  يدارد ول

 ـ يخـوب  يهمبسـتگ  ي رابطـه  گريطرف د از .است  نيب

Kبا  ينيتخم يCHM  وKبه دست آمـده بـا روش    ي

IOL Master  يهـا  افتـه ي بر يديتاك كه  شتادوجود 

  )7;6;3(است  نيمحقق يقبل

ي  از اين گفته شد نتـايج مطالعـه   انطور كه پيشهم

Elbaz  به دسـت   يكراتومترو همكارانش نشان داد كه

به دسـت آمـده بـا     يكراتومتر با IOL Masterآمده با 

به دست آمـده بـا پنتـاكم      يو كراتومتريدست يكراتومتر

 ـ  نيكمتر .دارد يدار يمعن يتفاوت آمار  نياخـتلاف ب

 نيشــتريبو ه پنتــاكم و دســتگا IOL Masterدســتگاه 

و دســـتگاه  IOL Masterدســـتگاه  نياخـــتلاف بـــ
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 هـم  ما ي مطالعه جينتا .)3(بوده است يدست يكراتومتر

آن است كه ما  نيمب جيتان نيا. بود مطالعه نيا با مشابه

 PRKبعـد از عمـل    IOL Masterاز دستگاه  ميتوان يم

 يكراتـومتر  نياكه  كنيماستفاده  يكراتومتر نييتع يبرا

 ـ يبـا كراتـومتر   يبـالائ   correlationآمده  دسته ب ه ب

  .دارد ينيتخم يها دست آمده  با روش

در  دي ـكه با شتهم وجود دا يمطالعه اشكالات نيدر ا

 بـه طـور حـتم    نكهياول ا. آن را رفع نمود يبعد مطالعات

 ـنظ گـر يد يدرمان يها روش ديبا  LASIKو  LASEK  ري

 ـا در تا مشخص شـود كـه   رديگ قرار يابيهم مورد ارز  ني

ي ديگـر اينكـه    نكتـه . اسـت  صـورت  چه به جينتا اعمال

 مطالعـه  وارد هـم  بـالا  سـم يگماتيآست و يپروپيها مارانيب

  . كرد يبررس را مارانيب نيا درتفاوت كراتومتري  و شوند

 در آمده دسته ب جينتا طبق گفت توان يم انيپا در

شود براي انجام كراتومتري بعد  پيشنهاد مي مطالعه، نيا

بـا اسـفر كمتـر از     يوپي ـم مـاران يب در PRK از عمـل  

D25/7- دسـتگاه   از  -25/2 از كمتـر  لندريس ـ وIOL 

Master استفاده شود.  
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Abstract 

Background: One of the reasons that the power of intraocular lens (IOL) after Photorefractive keratectomy 
(PRK) report lower than the actual amount is an error of measurement of refractive power of cornea by corneal 
topography system and keratometers. There are Different devices with different accuracy for postoperative kera-
tometry. It is necessary to use a more accuare device. This study aimed to compare IoL-Master keratometer with 
Zhaval keratometer. 

Methods: This clinical trial  was a prospective study on patients referred for PRK. 35 patients aged 20 to 30, 
were randomly chosen . Keratometery was done by Zhaval (, china GM300) and the IOL Master system. Three 
months after PRK another keratometry was done for all of the patients with both devices by an 5 minutes inter-
val. The differences between postoperative clinical history method  with IOL Master keratometry and Zhaval 
keratometry was calculated. SPSS version 16 was used for data analysis and paired t-test and student t-test were 
performed. 

Finding: 70 eyes of 35 patients included 10 males and 25 females were studied. The mean age of patients was 
23.45 ± 1.55 years. The difference between postoperative keratometry using IOL Master with keratometry from 
CHM compared with the difference between Zhaval keratometer from CHM was statistically significant.There 
was a Significant direct relationship between IOL master keratometry and CHM method (0.86 but Zhaval kera-
tometry had not a significant correlaton with CHM. 

Conclusion: The result of this study showed that the method obtained by IOL Master are much closer to the 
CHM, therfor is recommended that for postoperative PRK keratometry IOL Master device should be used. 

Keywords: IOLMaster keratometry, Zhaval keratometry, Photorefractive keratectomy, Clinical History Me-
thod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*This paper drived from a medical Doctorate thesis in Isfahan University of Medical Sciences. 
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
2. Assistant Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
3  Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
4.Associate Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
Corresponding Author: Hasan Razmjoo MD, Email: razmjoo@med.mui.ac.ir 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir

